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Dentaleyepad garantiebewl|s

doctorseyes GmbH
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the world of dental imaging e e e

dentaleyepad garantiebewijs

doctorseyes GmbH Typenummer / Serienummer
Abteistr. 28
88416 Ochsenhausen
DUITSLAND
dentaleyepad S 2.0
FAX +49 7352 939214 ltem no. 101011
GTIN 8719689870003
Garantie en registratie Serial no.00684
van uw dentaleyepad

Geachte klant,
Hartelijk dank voor de aanschaf van deze dentaleyepad !
Wij hopen dat u lange tijd met veel gemak en plezier met uw dentaleyepad zult kunnen werken.

De garantietermijn van deze dentaleyepad is één jaar. De garantietermijn kunt u verlengen tot twee jaar
door uw dentaleyepad te registeren volgens een van onderstaande mogelijkheden.

BELANGRIJK :  Bij storingen aan uw dentaleyepad dient u de dentaleyepad op te sturen naar fabrikant
doctorseyes GmbH in Duitsland, dus niet naar de dealer waar u uw dentaleyepad gekocht heeft !

Dit garantiebewijs ter registratie volledig ingevuld opsturen :

e PerFax +49 7352 939214
e Per E-mail info@doctorseyes.de
e PerPost aan bovenstaand adres

Leverancier @M' X/W(. Aankoopdatum 2 A7- 20/5?

Praktijknaam ADLMH van Offf /IZU 4{:[/
Contactpersoon —Pa[tu Van 0 "
Adres /)[‘Jlt,/ Van %{Cl}tlt’f& 1weqf Sl /4

Postcode / Plaats Apé/ E/j /)U)/Pr @Zk
E-mail (belangrijk) ['{aam Q)i oAvo fo;]fag/t)é nl

** Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet doorgegeven aan derden **

doctorseyes GmbH Telefon: 07352 939212 Kontonummer: 817 143 6 Geschatsfiihrer:
Servicecenter Fax: 07352 939214 Bank: Kreissparkasse Biberach Thomas Henninger
Abteistr. 28 Fax: 07352 9416499 BLZ: 654 500 70 Handelsreg. HRB641792
88416 Ochsenhausen  mail: inffo@doctorseyes.de  IBAN: DE 57 654 500 70 000 817 1436  UstID: DE 813948915
Hotline: 07352-939212 web: www.doctorseyes.de  SWIFT BIC: SBCRDE66XXX Steuernr. 54003/37521

Niet vergeten in te sturenl!!|
+ | jaar extra garantie
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<r Eenvoudige bediening

Voordelen

< (Goede scherptediepte
<» Mooie foto’s (mits goed gemaakt natuurlijk)
<¥ Mogelijkheid tot bewerken in de Dentaleyepad

< Draadloos is netwerk van de praktijk

< Eenvoudig in de patiéntenkaart van Exquise te zetten
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Dentaleyepad hardware knoppen

Belangrijkste knoppen hebben een blauwe rand

“*Het ledlicht gaat aan en de camera app wordt automatisch geopend

“*Camera stelt au

omatisch scherp en maakt een toto.

< Door lang indru

<ken start je de burst modes en maak je 12 opname

met verschillende licht scenario’s

“*Voor het maken
“*Het licht gaat ro

“*Voor het maken
“rHet licht gaat in

van intraoraal foto’s
ndom de lens om de mondholte te verlichten

van extra orale foto’s
de twinflits modus
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9. Dentaleyepad hardware knoppen
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< Bij het gebruik van de workflow kan je de laatste Toto opnieuw maken

< De helderheid van het licht kan in 7 sterktes hier worden aangepast
< Wanneer je bij / opnieuw drukt ga je terug naar stand 1
“ De laatste gebruikte instelling wordt door de DEP onthouden

< Opgeslagen scenario’s kunnen hier worden gekozen
< Een knop voor eventuele latere uitbreidingen

< Hier kunnen de in instellingen ingestelde zoomlevels worden gekozen
< Deze zie je in de camera app links onder veranderen

(Daan van Qort
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2. Dentaleyepad hardware knoppen
(©)

< functie 1 is de batterij status. Brand er nog maar 1 rode led dan moet de
DEP worden opgeladen

= tunctie 2 is de memory button voor het opslaan van een scenario

< kies een gewenst licht scenario en stel de lichtsterkte in

< houdt de knop ingedrukt tot knop rechtsonder gaat knipperen

< druk deze knop in tot het lampje brand waar je het scenario wil opslaan

< Druk de knop rechtsonder nogmaals in om te bevestigen

< De paring functie

“ als de mondcamera is aangesloten moet deze worden gepaird. Dit doe je door een
korte druk op deze button

< andere externe apparaten worden ook op deze manier gepaird

(Daan van Qort
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< Met de HOME button

< De knop heeft een dru

Dentaleyepad software knoppen

< De BACK button brengt je altijd terug naar het vorige scherm
< De knop reageert op aanraking

<eer je altijd terug naar het start scherm.

<punt

N < De CHANGE button opent de mogelijkheid om te switchen tussen

| alle openstaande apps

i < De knop reageert op aanraking

(Daan van Qort
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Dentaleyepad homescreen

©@ Camera app

© Galerijapp
doctorseyes

nnnnnnn 2.2

o o @ Verplaats app
° e ® Email app

@ QuickSupport app

@ Help app
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& Camera app
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GALERIJ L Q
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FOTO'S ALBUMS vERHALEN ©

14 aug.
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® Email app

NIEUW ACCOUNT TOEVOEGEN
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Volg.
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@ QuickSupport app

N Tl 98% 0 13:32

TeamViewer QuickSupport

Z0 maakt u verbinding met dit

apparaat

<2 C

& https.//start.teamviewer.com

Bij elk apparaat, gaan naar
https://start.teamviewer.com

uwip 13771 3971 985

MIJN ID VERZENDEN...

TeamViewer activeren...
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inhoud

Tandfotografie eenvoudig

Samenvatting van Operations

Software overzicht

overzicht van de camera
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Basic settings
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@ Basic settings

e

Import settings

Model number
K-220 SN:00684

Device name
dentaleyepad S2.2

About doctorseyes cam

Expert mode
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@ ~ Workflow settings

Edit workflows...

Edit workflow capture parameters
Choose workflow before start
Review workflow pictures

Bei Aufnahme ohne Patientendaten warnen

Automatic workflow start
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@ Connection settings

WiFi settings...
Server address

Server port
9701

Automatically transfer photos

Delete after photo transfer
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Cﬁ Focal lengths

e

’ Portrait focal length
70

Smile focal length
80

Detail focal length
90



Controleer of zoom factor aanstaat
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Cﬁ Camera settings

Beeldresolutie
4128x3096 (12,8 MP 4:3)

Delay between burst captures
200

Delay for capture using built-in illumination
500

JPEG kwaliteit
100 (Beste)




Oet 2: Stel je Focal lengths in

Portrait focal length
70

Smile focal length Portrait focal length

80
I

59

Detail focal length
90

ga in de camera app > ga naar Basic seftings > kies Focal lengths > druk op de
degene die je wilt aanpassen> Kies portrait focal length 70 > OK > Kies Smile
tfocal length 80 > OK > kies Intraoral tocal length 90 > OK




Oet 3: Stel je compositierooster in

2

Compositierooster
Kruisdraden

Kantel opnamen
Voer oriéntatietag toe bij JPEG foto's

Geen

0
’ Kantelcorrectie
O

Toon laatste foto ]
Toon de laatste foto op het scherm voor verder te gaan

Ga in de camera app > Ga naar Camera settings > Kies compositierooster door te
swipen krijg je allerlei mogelijkheden



“ Maak bij elke witbalans instelling een mondtoto
“ Verander telkens de witbalans tussen de foto’s




< Gebruik de halve haken
< (Gebruik een contrasteer
< Maak bij 2 verschillende patiénten een toto




vertimart

DENTAL INFORMATION TECHNOLOGIES

vertimart dentaleyepad installatie
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Vertimart kan de de- taleyepod confligyr ati verzergen, odal [mond-Joiy’y
over het WiFi netwerk kunren werden utgewisseld met g computer,

Koslun var duse survice bedragen € 75,00 (excl, btw) per dentale sepad.

Vertimart

verzorgt de configurat e op 3fspraak met da klam,

Sarvea danvragen naar MM@VGRIMSR-M -mztvoliad ge kiant g2gavens ;

Prektijkriaam
S —————— .

Contactpersaon

Adree

Puostcode en Plaazs
==

Teletoon contactpersocn

E-mail comacparscon
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